
IGF-1 per analisi di routine
Determinazione immunoenzimatica quantitativa di "Insulin-like Growth Factor 1" (IGF-1) in siero umano

Vedere etichetta esterna  = 96 test REF DKO186

DESTINAZIONE D’USO
Metodo immunoenzimatico colorimetrico per la
determinazione quantitativa della concentrazione di
"Insulin-like Growth Factor 1" (IGF-1) in siero umano.
Il kit IGF-1 è destinato al solo uso di laboratorio.

1. SIGNIFICATO CLINICO
La proteina "Insulin-like growth factor 1" (IGF-1) o
somatomedina-C (SM-C) è un polipeptide di 70
aminoacidi a singola catena (peso: 7649 Da) simile
alla proinsulina (50% omologia di sequenza) e all'altro
membro della famiglia somatomedina IGF II (di 67
aminoacidi e avente il 70% di omologia di sequenza
con IGF-1).
IGF-1 è il fattore più importante come mediatore della
crescita, in quanto agisce direttamente sull'ormone
della crescita, un ormone ipofisario caratterizzato da
livelli ematici altamente fluttuanti. La concentrazione
nel sangue di IGF-1, al contrario, è più stabile a
causa del legame alle proteine di trasporto; sia la
concentrazione della proteina di legame
predominante che la produzione di IGF-1 sono
regolati dall'ormone della crescita.
IGF-1 è prodotta dal fegato e altri tessuti, ed ha
attività endocrina, paracrina e autocrina. IGF-1
stimola la crescita e regola la differenziazione dei vari
tessuti, presenta attività insulino-simili e favorisce la
crescita della cartilagine. Anche se GH è il fattore più
importante che controlla la concentrazione e
secrezione di IGF-1, anche altri fattori svolgono un
ruolo determinante: l'età (con un picco durante
l'adolescenza), il sesso, lo stato nutrizionale, e altri
ormoni (estrogeni, tiroxina, prolattina…). Stimoli trofici
specifici controllano principalmente la secrezione di
IGF-1 nel microambiente locale di un particolare
organo (attività paracrina), mentre la concentrazione
sanguigna di IGF-1 è la variabile più importante per la
crescita sistemica equilibrata (attività endocrina).
Applicazioni cliniche
Ritardo della crescita: un ritardo della crescita può
essere dovuto a diverse cause, tra le quali la
produzione carente di GH (ipopituitarismo), che è
associata a bassi livelli di IGF-1 nel sangue. A causa
delle difficoltà nell'ottenere risultati interpretabili da
misurazioni di GH, la determinazione della
concentrazione di IGF-1 nel plasma è spesso
considerato come un semplice test di screening del
paziente prima di intraprendere indagini più

approfondite. In diverse situazioni cliniche di ritardo
della crescita si possono osservare bassi livelli di
IGF-1, nonostante la produzione normale o alta di
GH. È interessante notare che i bambini con
disfunzione neuro-secretoria di GH possono mostrare
bassi livelli di IGF-1, nonostante normali livelli di GH. I
risultati del dosaggio di IGF-1 devono essere
interpretati con cautela, considerando le normali
variazioni di IGF-1 durante l'infanzia e l'adolescenza
(vedi Rosenfeld et al).
Acromegalia: i livelli di IGF-1 risultano elevati in casi
di acromegalia (eccesso di produzione di GH) e
possono servire come indicatore della gravità della
malattia. I risultati sono più facilmente interpretati
perché i valori normali sono più facilmente definiti
negli adulti. La misurazione di IGF-1 è utile anche per
monitorare il trattamento.
Ricerca: il dosaggio di IGF-1 è uno strumento
prezioso per studiare le modifiche di questo fattore di
crescita durante gli stati fisiologici (ad esempio
gravidanza) o situazioni patologiche (ad esempio
diabete), e la regolazione locale della produzione di
IGF-1 in relazione alla sua attività paracrina e
autocrina (coinvolta in: guarigione delle ferite,
rigenerazione di organi, crescita neoplastica, sviluppo
fetale, regolazione delle gonadi, ecc).

2. PRINCIPIO DEL METODO
Il kit Diametra IGF-1 è un dosaggio
immunoenzimatico in fase solida. Nella presente kit
Diametra ha introdotto una fase di pre-trattamento dei
campioni al fine di migliorare la prestazione clinica del
dosaggio. È ben noto che le proteine che legano
l'IGF-1 interferiscono con il dosaggio. La fase di pre-
trattamento utilizzata nel kit è sviluppata in accordo
alla procedura riportata in Daughaday et al. (8).
Una quantità fissa di IGF-1 marcato con perossidasi
di rafano (HRP) compete con l'IGF-1 non marcato
presente nei calibratori, nei controlli e nei campioni
per un numero limitato di siti di legame riconosciuti da
un anticorpo specifico. Dopo 1 ora di incubazione a
temperatura ambiente, la micropiastra viene lavata
per arrestare la reazione di competizione.
Successivamemnte viene aggiunta la soluzione di
cromogeno (TMB) e la micropiastra viene incubata
per 15 minuti. La reazione viene bloccata con
l'aggiunta di Stop Solution, dopodiché la micropiastra
viene letta alla lunghezza d'onda appropriata.
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L'assorbanza misurata è inversamente proporzionale
alla concentrazione di IGF-1. La concentrazione di
IGF-1 nei campioni viene determinata per
interpolazione dalla curva di calibrazione.

3. REATTIVI, MATERIALI E STRUMENTAZIONE

3.1. Reattivi e materiali forniti nel kit
1. Calibrators (6 flaconi, liofili)
CAL0 REF DCE002/18606-0
CAL1 REF DCE002/18607-0
CAL2 REF DCE002/18608-0
CAL3 REF DCE002/18609-0
CAL4 REF DCE002/18610-0
CAL5 REF DCE002/18611-0
2. Controls (2 flaconi, liofili)
Control 1 REF DCE045/18603A-0
Control 2 REF DCE045/18603B-0
La concentrazione dei Controlli è lotto-specifica ed è
indicata sul Certificato di Analisi
3. Conjugate (1 flacone, 0,2 mL, concentrato 101X)
IGF-1 coniugato con Perossidasi di rafano (HRP)

REF DCE002/18602-0
4. Conjugate buffer (1 flacone, 11,5 mL)
Buffer fosfato con conservanti REF DCE002/18601-0
5. Coated Microplate (1 micropiastra)
Anticorpi anti IGF-1 adsorbiti sulla micropiastra

REF DCE002/18603-0
6. TMB Substrate (1 flacone, 25 mL)
H2O2 -TMB (0,26 g/L) (evitare il contatto con la pelle)

REF DCE004/18604-0
7. Stop Solution (1 flacone, 12 mL)
Acido cloridrico 1N (evitare il contatto con la pelle)

REF DCE005/18605-0
8. 200X Conc. Wash Solution (1 flacone, 10 mL)
Tampone Tris-HCl REF DCE067/18667-0
9. Pre-treatment solution (1 flacone, 20 mL)
Buffer solution with ethanol REF DCE068/18668-0
10.Reconstitution solution (1 flacone, 10 mL)
Buffer solution with ethanol REF DCE066/18666-0
11.Neutralization solution (1 flacone, 30 mL)
Buffer fosfato con sodio azide REF DCE069/18669-0

3.2. Reattivi necessari non forniti nel kit
Acqua distillata.

3.3. Materiale e strumentazione ausiliari
Dispensatori automatici.
Lettore per  micropiastre (450 nm, 630-650 nm).
Tubi in polipropilene per lo step di neutralizzazione
(opzionali: tubi da microcentrifuga)
Microcentrifuga o Centrifuga

Note
Conservare tutti i reattivi a 2÷8°C, al riparo dalla
luce.
Aprire la busta del Reattivo 5 (Coated Microplate)
solo dopo averla riportata a temperatura ambiente e
chiuderla  subito dopo il prelievo delle strip da

utilizzare; una volta aperta è stabile fino alla data di
scadenza del kit.

4. AVVERTENZE
 Questo test kit è per uso in vitro, da eseguire da

parte di personale esperto. Non per uso interno o
esterno su esseri Umani o Animali.

 Usare i previsti dispositivi di protezione individuale
mentre si lavora con i reagenti forniti.

 Seguire le Buone Pratiche di Laboratorio (GLP)
per la manipolazione di prodotti derivati da
sangue.

 Tutti i reattivi di origine umana usati nella
preparazione dei reagenti sono stati testati e sono
risultati negativi per la presenza di anticorpi anti-
HIV 1&2, per HbsAg e per anticorpi anti-HCV.
Tuttavia nessun test offre la certezza completa
dell’assenza di HIV, HBV, HCV o di altri agenti
infettivi. Pertanto, i reagenti devono essere
maneggiati come materiali potenzialmente infettivi.

 Materiali di origine animale usati per la
preparazione di questo kit sono stati ottenuti da
animali sani e le proteine bovine sono state
ottenute da paesi non affetti da BSE, ma
comunque questi materiali dovrebbero essere
usati come potenzialmente contagiosi.

 Alcuni reagenti contengono piccole quantità di
Sodio Azide (NaN3) o di Timolo come
conservante. Evitare il contatto con la pelle e le
mucose.

 La Sodio Azide può essere tossica se ingerita o
assorbita attraverso la cute o gli occhi; inoltre, può
reagire con le tubature di piombo o rame
formando azidi metalliche potenzialmente
esplosive. Se si usa un lavandino per eliminare i
reagenti, lasciar scorrere grandi quantità di acqua
per prevenire la formazione di azidi.

 Il TMB Substrato contiene un irritante, che può
essere dannoso se inalato, ingerito o assorbito
attraverso la cute. Per prevenire lesioni, evitare
l’inalazione, l’ingestione o il contatto con la cute e
con gli occhi.

 La Stop Solution è costituita da una soluzione di
acido cloridrico diluito. L’acido cloridrico è
velenoso e corrosivo e può essere tossico se
ingerito. Per prevenire possibili ustioni chimiche,
evitare il contatto con la cute e con gli occhi.

 Evitare l’esposizione del reagente TMB/H2O2 a
luce solare diretta, metalli o ossidanti. Non
congelare la soluzione.

5. PRECAUZIONI
 Si prega di attenersi rigorosamente alla sequenza

dei passaggi indicata in questo protocollo. I
risultati presentati qui sono stati ottenuti usando
specifici reagenti elencati in queste Istruzioni per
l’Uso.

 Tutti i reattivi devono essere conservati a
temperatura controllata di 2-8°C nei loro
contenitori originali. Eventuali eccezioni sono
chiaramente indicate. I reagenti sono stabili fino
alla data di scadenza se conservati e trattati
seguendo le istruzioni fornite.



 Prima dell’uso lasciare tutti i componenti dei kit e i
campioni a temperatura ambiente (22-28°C) e
mescolare accuratamente.

 Non scambiare componenti dei kit di lotti diversi.
Devono essere osservate le date di scadenza
riportate sulle etichette della scatola e di tutte le
fiale. Non utilizzare componenti oltre la data di
scadenza.

 Qualora si utilizzi strumentazione automatica, è
responsabilità dell’utilizzatore assicurarsi che il kit
sia stato opportunamente validato.

 Un lavaggio incompleto o non accurato dei
pozzetti può causare una scarsa precisione e/o
un’elevato background.

 Per la riproducibilità dei risultati, è importante che
il tempo di reazione di ogni pozzetto sia lo stesso.
Per evitare il time shifting durante la
dispensazione degli reagenti, il tempo di
dispensazione dei pozzetti non dovrebbe
estendersi oltre i 10 minuti. Se si protrae oltre, si
raccomanda di seguire lo stesso ordine di
dispensazione. Se si utilizza più di una piastra, si
raccomanda di ripetere la curva di calibrazione in
ogni piastra.

 L’addizione del TMB Substrato dà inizio ad una
reazione cinetica, la quale termina con l’addizione
della Stop Solution. L’addizione del TMB
Substrato e della Stop Solution deve avvenire
nella stessa sequenza per evitare tempi di
reazione differenti.

 Osservare le linee guida per l’esecuzione del
controllo di qualità nei laboratori clinici testando
controlli e/o pool di sieri.

 Osservare la massima precisione nella
ricostituzione e dispensazione dei reagenti.

 Non usare campioni microbiologicamente
contaminati, altamente lipemici o emolizzati.

 I lettori di micropiastre leggono l’assorbanza
verticalmente. Non toccare il fondo dei pozzetti.

6. PROCEDIMENTO

6.1. Preparazione dei Calibratori (C0…C5)
Ricostituire i Calibratori con 1,0 mL di Reconsitution
solution.
La concentrazione dei Calibratori è indicata sulle
etichette.
Dopo la ricostituzione i Calibratori sono stabili 1
settimana a 2-8°C. Per periodi più lunghi, aliquotare i
Calibratori e conservarli a -20°C per al massimo 3
mesi; evitare cicli di congelamento e scongelamento.
Il riferimento internazionale per i Calibratori è il
NIBSC 1st WHO IS 02/254 (1 ng di calibratore
corrisponde ad 1 ng di riferimento internazionale).

6.2. Preparazione dei Controlli
Ricostituire i Controlli con 1,0 mL di acqua
deionizzata.
La concentrazione dei Controlli è indicata sul
Certificato di Analisi.
Dopo la ricostituzione i Controlli sono stabili 1
settimana a 2-8°C. Per periodi più lunghi, aliquotare i
Controlli e conservarli a -20°C per al massimo 3
mesi; evitare cicli di congelamento e scongelamento.

6.3. Preparazione del Coniugato
Immediatamente prima del dosaggio, diluire il
Coniugato concentrato 101X (reagente 3) con il
Conjugate buffer (reagente 4); per esempio, diluire 20
L di 101X Conjugate in 2 mL di Conjugate buffer.
Usare un vortex per omogeneizzare bene. Il
Coniugato diluito è stabile 4 ore a temperatura
ambiente (22-28°C).
Evitare l'esposizione del Coniugato concentrato e
diluito alla luce solare diretta.

6.4. Preparazione del Campione
La determinazione di IGF-1 con questo kit deve
essere effettuata su siero umano.
Il siero deve essere conservato a 2-8°C; se il
dosaggio non viene effettuato lo stesso giorno del
prelievo conservare il campione a -20°C. Evitare cicli
di congelamento e scongelamento del campione.
Prima dell'uso portare il campione a temperatura
ambiente (22-28°C); si raccomanda di vortexare il
campione prima dell'uso.
Se si ha la necessità di diluire il campione, utilizzare il
Calibratore 0.

6.5. Preparazione della Wash Solution
Prima dell’uso, diluire il contenuto necessario di
"200X Conc. Wash Solution" con acqua distillata; per
esempio, diluire 1 mL di wash solution concentrata
con 199 mL di acqua distillata. Miscelare bene prima
dell'uso. La soluzione diluita non utilizzata va scartata
alla fine del dosaggio.
Una volta aperta, la "200X Conc. Wash Solution" è
stabile a 2-8°C fino alla data di scadenza.

6.6. Procedimento
 Portare tutti i reagenti a temperatura ambiente

(22-28°C). Al termine del dosaggio riporre
immediatamente tutti i reagenti a 2-8°C: evitare
lunghi periodi a temperatura ambiente.

 Le strisce di pozzetti non utilizzate devono essere
rimesse immediatamente nella busta richiudibile
contenente il materiale essicante e conservate a
2-8°C.

 Per evitare potenziali contaminazioni microbiche
e/o chimiche non rimettere i reagenti inutilizzati nei
flaconi originali

 Al fine di aumentare l’accuratezza dei risultati del
test è necessario operare in doppio, allestendo
due pozzetti per ogni punto della curva di
calibrazione (C0-C5), due per ogni Controllo e due
per ogni Campione.

Prima di procedere con il dosaggio sulla micropiastra,
è necessario pre-trattare ogni campione e controllo
(non i calibratori) seguendo una delle due
procedure di seguito riportate.

6.6.1. Pre-trattamento con tubo da
microcentrifuga

1. Etichettare un tubo da microcentrifuga (per
l'estrazione) e un tubo in polipropilene (per la
neutralizzazione) per ogni campione e controllo

2. Dispensare 100 L di ogni campione e controllo
nel tubo da microcentrifuga.



3. Aggiungere 400 L di "Pre-treatment solution" nel
tubo

4. Chiudere il tubo, vortexare e incubare 30 minuti a
temperatura ambiente (22-28°C)

5. Centrifufare per 2 minuti a 10000 rpm
6. Prelevare 100 L di surnatante e trasferirlo nel

tubo di polipropilene etichettato
7. Aggiungere 600 L di "Neutralization solution" nel

tubo
8. Vortexare il tubo, e utilizzare questo campione in

accordo alla procedura del dosaggio.

6.6.2. Pre-trattamento con tubo in polipropilene
Se non si dispone di tubi da microcentrifuga e di una
microcentrifuga, procedere come segue.
1. Etichettare due tubi in polipropilene (uno per

l'estrazione, l'altro per la neutralizzazione) per ogni
campione e controllo

2. Dispensare 100 L di ogni campione  controllo nel
tubo per l'estrazione

3. Aggiungere 400 L di "Pre-treatment solution" nel
tubo

4. Chiudere il tubo, vortexare e incubare 30 minuti a
temperatura ambiente (22-28°C)

5. Centrifufare per 15 minuti a ≥ 3000 rpm
6. Prelevare 100 L di surnatante e trasferirlo

nell'altro tubo di polipropilene etichettato
7. Aggiungere 600 L di "Neutralization solution" nel

tubo
8. Vortexare il tubo, e utilizzare questo campione in

accordo alla procedura del dosaggio.

6.6.3. Procedura del dosaggio

7. RISULTATI
1. Leggere la piastra a 450 nm contro un filtro di

riferimento fissato a 650 nm (o 630 nm).
2. Calcolare la media delle assorbanze in duplicato.
3. Calcolare per ogni calibratore, controllo e

campione:

B/B0 (%) = OD (Calibratore o Controllo o Campione) x100
OD (Calibratore 0)

4. Utilizzando una carta millimetrata lineare-lineare o
semi-logaritmica, tracciare i valori B/B0 (%) per
ciascun punto di calibrazione in funzione della
concentrazione di IGF-1 specifica.

5. Per costruire la curva di calibrazione possono
essere utilizzati anche metodi computerizzati. In
tal caso si raccomanda di utilizzare una curva del
tipo " Four Parameter Logistic".

6. Determinare la concentrazione di IGF-1 nel
campione interpolando sulla curva ottenuta il
valore B/B0 (%) del campione.

Fattore di conversione:
ng/mL = nmol/L x 0,13
nmol/L = ng/mL x 7.65

Reagente Calibratore
Campioni e

controlli pre-
trattati

Calibratore
C0-C5

50 µL

Campione/
Controllo pre-
trattati

50 µL

Conjugate 100 µL 100 µL

Incubare 1 ora a temperatura ambiente (22-28°C)
in agitazione su shaker a 500 rpm.
Allontanare la miscela di reazione. Lavare i pozzetti
3 volte con 400 L di wash solution diluita.
Nota importante: ad ogni step di lavaggio, agitare
delicatamente la piastra per 5 secondi e
successivamente rimuovere l'eccesso di soluzione
di lavaggio sbattendo delicatamente la micropiastra
invertita su fogli di carta assorbente.

TMB
Substrate 200 µL 200 µL

Incubare 15 minuti al buio a temperatura ambiente
(22÷28°C) in agitazione su shaker a 500 rpm.

Stop Solution 100 µL 100 µL

Agitare delicatamente la piastra.
Leggere l’assorbanza (E) a 450 nm contro una
lunghezza d'onda di riferimento di 630-650 nm
entro 5 minuti.



8. CONTROLLO QUALITA’
Ogni laboratorio dovrebbe analizzare i campioni per il
controllo delle prestazioni dell’analisi. Questi
campioni dovrebbero essere trattati come ignoti ed i
valori determinati in ogni test effettuato. Controlli
contenenti sodio azide interferiscono con il
dosaggio, pertanto evitare l'uso di sodio azide
per i controlli interni di laboratorio.
Occorrerebbe compilare delle tabelle di controllo di
qualità per seguire le prestazioni dei reagenti forniti.
Si suggerisce di utilizzare metodi statistici adeguati
per verificare il trend. Il laboratorio dovrebbe fissare i
limiti di accettabilità di prestazioni dell’analisi. Altri
parametri che dovrebbero essere controllati
includono le intercette di 80, 50 e 20% della curva di
calibrazione per valutare la riproducibilità. Inoltre, la
capacità di assorbimento massima dovrebbe essere
costante con le prove precedenti. La deviazione
significativa dalle prestazioni stabilite può indicare il
cambiamento non osservato delle condizioni
sperimentali o la degradazione dei reagenti del kit. I
questo caso si consiglia di utilizzare reagenti freschi
per determinare il motivo delle variazioni.

9. VALORI DI RIFERIMENTO
I seguenti valori sono da intendersi come linea guida:

Maschi (ng/mL)
Età (anni) n Mediana Range*

0 - 5 30 37 14 - 154
6 - 8 20 93 45 - 213

9 - 11 20 147 53 - 453
12 - 15 24 313 103 - 753
16 - 20 30 203 99 - 655
21 - 25 9 167 115 - 304
26 - 39 24 162 87 - 415
40 - 54 35 156 69 - 343

> 55 25 117 33 - 232

Femmine (ng/mL)
Età (anni) n Mediana Range*

0 - 5 50 57 21 - 262
6 - 8 18 207 89 - 485

9 - 11 19 354 99 - 708
12 - 15 31 274 100 - 744
16 - 20 29 248 73 - 522
21 - 25 9 171 83 - 511
26 - 39 20 165 101 - 267
40 - 54 17 121 60 - 271

> 55 14 109 69 - 189

* I range sono espressi da 2,5% a 97,5% percentile.
È importante tenere presente che la determinazione
di un range di valori attesi in un dato metodo per una
popolazione “normale” è dipendente da molteplici
fattori, quali la specificità e sensibilità del metodo in
uso, e la popolazione in esame. Perciò ogni
laboratorio dovrebbe considerare i range indicati dal
Fabbricante come un’indicazione generale e produrre

range di valori attesi propri basati sulla popolazione
indigena dove il laboratorio risiede.

10. PARAMETRI CARATTERISTICI

10.1. Precisione
10.1.1. Intra-Assay

La variabilità all’interno dello stesso dosaggio è stata
determinata replicando (10x) la misura di due
differenti sieri. La variabilità intra-assay è ≤ 8,9%.

10.1.2. Inter-Assay
La variabilità tra dosaggi differenti è stata determinata
replicando (10x) la misura di due differenti sieri con
kit appartenenti a lotti diversi. La variabilità inter-
assay è ≤ 12,9%.

10.2. Specificità
Le percentuali di cross-reazione per l'anticorpo anti
IGF-1 stimate dal confronto con la concentrazione
che dà una inibizione del 50% sono rispettivamente:

IGF-1 100%
IGF-2 0.7%
Insulina ND
GH ND

10.3. Accuratezza
La prova di recupero condotta su campioni arricchiti
con 15-30-100-250-400-600 ng/mL di IGF-1 ha dato
un valore medio (±SD) di 106,9% ± 9,5%.
La prova di diluizione è stata condotta fino ad una
diluizione di 1:32 effettuata con calibratore 0 dopo
l'estrazione del campione; il test di diluizione ha dato
un valore medio (±SD) di 100,4% ± 9,0%.

10.4. Limite di detezione
La concentrazione minima di IGF-1 misurabile che
può essere distinta dal Calibratore 0 è 7,8 ng/mL.

11. DISPOSIZIONI PER LO SMALTIMENTO
I reagenti devono essere smaltiti in accordo con le
leggi locali.
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IGF-1 for routine analysis
Quantitative immunoenzymatic determination of human Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1) in human
serum

See external label  = 96 tests REF DKO186

INTENDED USE
Immunoenzymatic colorimetric assay for the
quantitative determination of human Insulin-like
Growth Factor 1 (IGF-1) concentration in human
serum.
IGF-1 kit is intended for laboratory use only.

1. CLINICAL SIGNIFICANCE
Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) or Somatomedin-
C (SM-C) is a basic 70 amino acid single chain
polypeptide (MW : 7649 Da) similar to proinsulin
(50% sequence homology), and to the other well-
characterized member of the somatomedin family :
IGF II (67AA, 70 % sequence homology with IGF-1).
IGF-1 is the most important factor, which mediates
the growth promoting actions of growth hormone, a
pituitary hormone with highly fluctuating blood levels
due to pulsatile release.  The blood concentration of
IGF-1 is more stable due to the binding to carrier
proteins.  The concentration of the predominant
binding protein (MW 53000) as well as the production
of IGF-1, are regulated by growth hormone. IGF-1 is
produced by the liver, and other tissues, and it has
endocrine, paracrine and autocrine activities.  It
stimulates growth and regulates differentiation of
various tissues, displays insulin-like activities and
promotes cartilage growth.  Although GH is the most
important factor controlling IGF-1 secretion and
concentration, other factors are also determinant: the
age (with a peak at adolescence), the sex, the
nutritional status, and other hormones (oestrogen,
thyroxin, prolactin, ...).  Specific trophic stimuli mainly
control IGF-1 secretion in the local microenvironment
of a particular organ (paracrine activities), while blood
IGF-1 concentration is the most important variable for
balanced systemic growth (endocrine activities).
Clinical applications
Growth retardation: Growth retardation may be due
to several causes, among which deficient GH
production (hypopituitarism), which is associated with
low IGF-1 blood levels.  Because of the difficulties to
get interpretable results from GH measurements (by
dynamic multiple or stimulation tests), the
determination of the stable IGF-1 concentration in
plasma is often considered as a simple screening test
to evaluation "GH impregnation" of the patient before

deciding more extensive investigations.  In several
clinical situations with impaired growth, low IGF-1
levels may be observed despite normal or high GH
production (i.e. malnutrition, chronic diseases states,
some genetic dwarfs like Pygmies, ...).  Interestingly,
children with discrete GH neuro-secretery dysfunction
may display low IGF-1 values despite normal GH
levels by conventional testing.  The results of IGF-1
assay must be interpreted cautiously by considering
the normal variations of IGF-1 during childhood and
adolescence (see Rosenfeld et al).
Acromegaly: IGF-1 levels are elevated in
acromegaly (excess production of GH) and may
serve as an indicator of disease severity.  Results are
more readily interpreted because the normal values
are more easily defined in adults. IGF-1
measurements are also useful to monitor treatment.
Research: IGF-1 kit is an invaluable tool to study the
modifications of this growth factor during physiologic
(i.e. pregnancy) or pathologic (i.e. diabetes)
situations, and the local regulation of IGF-1
production in relation to its paracrine and autocrine
activities (wound healing, organ regeneration,
neoplastic growth, foetal development, gonadal
regulation, etc).

2. PRINCIPLE OF THE METHOD
Diametra IGF-1 kit is a solid phase immunoenzymatic
assay performed on polystyrene microtiterplates.
In the present kit, Diametra has introduced a pre-
treatment step in order to improve the clinical
performance of the assay. It is well established that
the binding  proteins  interfere with the assay  for IGF-
1. The pre-treatment step used by Diametra is the
acid-ethanol procedure of Daughaday et al. (8).
A fixed amount of  IGF-1-labelled with horseradish
peroxidase (HRP), compete with unlabelled IGF-1
present in the calibrators, controls and samples for a
limited number of binding sites on a specific antibody.
After 1 hour incubation at room temperature, the
microtiterplate is washed to stop the competition
reaction. The Chromogenic solution (TMB ) is added
and incubated for  15 min.  The reaction is stopped
with the addition of Stop Solution and the
microtiterplate is then read at the appropriate
wavelength.   The amount of substrate turnover is
determined colourimetrically by measuring the
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absorbance, which is inversely proportional to the
IGF-1 concentration.
A calibration curve is plotted and IGF-1 concentration
in samples is determined by interpolation from the
calibration curve.

3. REAGENTS, MATERIALS AND INSTRUMENTATION

3.1. Reagents and materials supplied in the kit
1. Calibrators (6 vials, lyophilized)
CAL0 REF DCE002/18606-0
CAL1 REF DCE002/18607-0
CAL2 REF DCE002/18608-0
CAL3 REF DCE002/18609-0
CAL4 REF DCE002/18610-0
CAL5 REF DCE002/18611-0
2. Controls (2 vials, lyophilized)
Control 1 REF DCE045/18603A-0
Control 2 REF DCE045/18603B-0
Controls concentration is lot-specific and is indicated
on the Certificate of Analysis
3. Conjugate (1 vial, 0.2 mL, 101X concentrate)
IGF-1 conjugated with Horseradish peroxidase (HRP)

REF DCE002/18602-0
4. Conjugate buffer (1 vial, 11.5 mL)
Phosphate buffer with preservatives

REF DCE002/18601-0
5. Coated Microplate (1 microplate)
Anti IGF-1 antibodies coated on the microplate

REF DCE002/18603-0
6. TMB Substrate (1 vial, 25 mL)
H2O2-TMB 0.26 g/L (avoid any skin contact)

REF DCE004/18604-0
7. Stop Solution (1 vial, 12 mL)
Hydrochloridric acid 1N (avoid any skin contact)

REF DCE005/18605-0
8. 200X Conc. Wash Solution (1 vial, 10 mL)
Tris HCl buffer REF DCE067/18667-0
9. Pre-treatment solution (1 vial, 20 mL)
Buffer solution with ethanol REF DCE068/18668-0
10.Reconstitution solution (1 vial, 10 mL)
Buffer solution with ethanol REF DCE066/18666-0
11.Neutralization solution (1 vial, 30 mL)
Phosphate buffer with sodium azide

REF DCE069/18669-0

3.2. Reagents necessary not supplied
Distilled water.

3.3. Auxiliary materials and instrumentation
Automatic dispenser.
Microplates reader (450 nm, 630-650 nm)
Polypropylene tubes for neutralization step (optional:
microcentrifuge tubes)
Microcentrifuge or Centrifuge

Notes
Store all reagents at 2÷8°C in the dark.
Open the bag of reagent 5 (Coated Microplate) only
when it is at room temperature and close it
immediately after use; once opened, it is stable up
to the expiry date of the kit.

4. WARNINGS
 This kit is intended for in vitro use by professional

persons only. Not for internal or external use in
Humans or Animals.

 Use appropriate personal protective equipment
while working with the reagents provided.

 Follow Good Laboratory Practice (GLP) for
handling blood products.

 All human source material used in the preparation
of the reagents has been tested and found
negative for antibody to HIV 1&2, HbsAg, and
HCV. No test method however can offer complete
assurance that HIV, HBV, HCV or other infectious
agents are absent. Therefore, the reagents should
be handled in the same manner as potentially
infectious material.

 Material of animal origin used in the preparation of
the kit has been obtained from animals certified as
healthy and the bovine protein has been obtained
from countries not infected by BSE, but these
materials should be handled as potentially
infectious.

 Some reagents contain small amounts of Thymol
or Sodium Azide (NaN3) as preservative. Avoid the
contact with skin or mucosa.

 Sodium Azide may be toxic if ingested or
absorbed through the skin or eyes; moreover it
may react with lead or copper plumbing to form
potentially explosive metal azides. If you use a
sink to remove the reagents, allow scroll through
large amounts of water to prevent azide build-up.

 The TMB Substrate contains an irritant, which may
be harmful if inhaled, ingested or absorbed
through the skin. To prevent injury, avoid
inhalation, ingestion or contact with skin and eyes.

 The Stop Solution consists of a diluted
hydrochloric acid solution. Hydrochloric acid is
poisonous and corrosive and can be toxic if
ingested. To prevent chemical burns, avoid
contact with skin and eyes.

 Avoid the exposure of reagent TMB/H2O2 to
directed sunlight, metals or oxidants. Do not
freeze the solution.

5. PRECAUTIONS
 Please adhere strictly to the sequence of pipetting

steps provided in this protocol. The performance
data represented here were obtained using
specific reagents listed in this Instruction For Use.

 All reagents should be stored refrigerated at 2-8°C
in their original container. Any exceptions are
clearly indicated. The reagents are stable until the
expiry date when stored and handled as indicated.

 Allow all kit components and specimens to reach
room temperature (22-28°C) and mix well prior to
use.



 Do not interchange kit components from different
lots. The expiry date printed on box and vials
labels must be observed. Do not use any kit
component beyond their expiry date.

 If you use automated equipment, the user has the
responsibility to make sure that the kit has been
appropriately tested.

 The incomplete or inaccurate liquid removal from
the wells could influence the assay precision
and/or increase the background.

 It is important that the time of reaction in each well
is held constant for reproducible results. Pipetting
of samples should not extend beyond ten minutes
to avoid assay drift. If more than 10 minutes are
needed, follow the same order of dispensation. If
more than one plate is used, it is recommended to
repeat the dose response curve in each plate

 Addition of the TMB Substrate solution initiates a
kinetic reaction, which is terminated by the
addition of the Stop Solution. Therefore, the TMB
Substrate and the Stop Solution should be added
in the same sequence to eliminate any time
deviation during the reaction.

 Observe the guidelines for performing quality
control in medical laboratories by assaying
controls and/or pooled sera.

 Maximum precision is required for reconstitution
and dispensation of the reagents.

 Samples microbiologically contaminated, highly
lipemeic or haemolysed should not be used in the
assay.

 Plate readers measure vertically. Do not touch the
bottom of the wells.

6. PROCEDURE

6.1. Preparation of Calibrators (C0…C5)
Reconstitute the Calibrators with 1.0 mL of
Reconstitution solution.
Calibrators concentration is indicated on the labels.
After reconstitution, the Calibrators are stable 1 week
at 2-8°C. For longer period, aliquot the Calibrators
and store at -20°C for maximum 3 months; avoid
successive freezing and thawing.
1 ng of the calibrator preparation is equivalent to 1 ng
of the NIBSC 1st WHO IS 02/254.

6.2. Preparation of Controls
Reconstitute the Controls with 1.0 mL of distilled
water.
Controls concentration is indicated on the Certificate
of Analysis.
After reconstitution, the Controls are stable 1 week at
2-8°C. For longer period, aliquot the Controls and
store at -20°C for maximum 3 months; avoid
successive freezing and thawing.

6.3. Preparation of Conjugate
Just before the assay, dilute the Conjugate 101X
concentrate (reagent 3) with Conjugate buffer
(reagent 4); for example, dilute 20 L of 101X
Conjugate in 2 mL of Conjugate buffer. Use a vortex
to homogenize. The diluted Conjugate is stable for 4
hours at room temperature (22-28°C).

Avoid exposure of concentrated and diluted
Conjugate to direct sunlight.

6.4. Preparation of  the  Sample
The determination of IGF-1 with this kit must be
performed in human serum.
The serum should be stored at 2-8°C or at -20°C if
the determination is not performed on the same day
of the sample connection. Avoid repetitive freezing
and thawing of samples.
Prior to use all samples should be at room
temperature (22-28°C); it is recommended to vortex
the samples before using.
If you need to dilute the samples, use the Calibrator
0.

6.5. Preparation of Wash Solution
Before assaying, dilute the amount needed of the
"200X Conc. Wash Solution" with distilled water; for
example, dilute 1 mL of concentrated wash solution
with 199 mL of distilled water. Mix well before using.
Discard unused diluted wash solution at the end of
the day.
Once opened, the "200X Conc. Wash Solution" is
stable at 2-8°C until the expiry date.

6.6. Procedure
 Allow all reagents to reach room temperature

(22-28°C). At the end of the assay, store
immediately the reagents at 2-8°C: avoid long
exposure to room temperature.

 Unused coated microwell strips should be
released securely in the foil pouch containing
desiccant and stored at 2-8°C.

 To avoid potential microbial and/or chemical
contamination, unused reagents should never be
transferred into the original vials.

 As it is necessary to perform the determination in
duplicate in order to improve accuracy of the test
results, prepare two wells for each point of the
calibration curve (C0-C5), two for each Control and
two for each sample.

Before assaying into the microplate, you need to pre-
treat each sample and control (not the calibrators)
according to one of the following procedures.

6.6.1. Pre-treatment step with a microcentrifuge
tube

1. Label one microcentrifuge tube (for extraction)
and one polypropylene tube (for neutralization) for
each sample and control.

2. Dispense 100 μL of each sample and control into
the microfuge tube.

3. Add 400 μL of "Pre-treatment solution" into the
tube.

4. Close the tube, vortex and incubate 30 minutes at
room temperature (22-28°C).

5. Centrifuge for 2 minutes at 10000 rpm.
6. Take 100 μL of the supernatant and transfer it into

the polypropylene labelled tube.
7. Add 600 μL of the "Neutralization solution" to the

tube.



8. Vortex the tube to mix, and assay the sample
according to the assay procedure.

6.6.2. Pre-treatment step with a polypropylene
tube

If you don’t have a microcentrifuge tube and a
microcentrifuge, you can proceed as follow.
1. Label two polypropylene tubes (one for extraction,

the other one for neutralization) for each sample
and control.

2. Dispense 100 μL of each sample and control into
the extraction tube.

3. Add 400 μL of "Pre-treatment solution" into the
tube.

4. Close the tube, vortex and incubate 30 minutes at
room temperature (22-28°C).

5. Centrifuge for 15 minutes at ≥ 3000 rpm.
6. Take 100 μL of the supernatant and transfer it into

the other polypropylene labelled tube.
7. Add 600 μL of the "Neutralization solution" to the

tube.
8. Vortex the tube to mix, and assay the sample

according to the assay procedure.

6.6.3.Assay procedure

7. RESULTS
1. Read the plate at 450 nm against a reference filter

set at 650 nm (or 630 nm).
2. Calculate the mean of duplicate determinations.
3. Calculate for each calibrator, control and sample:

B/B0 (%) = OD (Calibrator or Control or Sample) x100
OD (Calibrator 0)

4. Using either linear-linear of semi-logarithmic graph
paper, plot the B/B0 (%) values for each calibrator
point as a function of the IGF-1 concentration of
each calibrator point.  Reject obvious outliers.

5. Computer assisted methods can also be used to
construct the calibration curve. If automatic result
processing is used, a 4-parameter logistic function
curve fitting is recommended.

6. By interpolation of the sample B/B0 (%) values,
determine the IGF-1 concentrations of the
samples from the calibration curve

Conversion factor:
ng/mL = nmol/L x 0.13
nmol/L = ng/mL x 7.65

8. QUALITY CONTROL
Each laboratory should assay controls for monitoring
assay performance. These controls should be treated
as unknowns and values determined in every test
procedure performed. Controls containing sodium
azide interfere with the assay, thus use of sodium
azide must be avoided.
Quality control charts should be maintained to follow
the performance of the supplied reagents. Pertinent
statistical methods should be employed to ascertain
trends. The individual laboratory should set
acceptable assay performance limits. Other
parameters that should be monitored include the 80,
50 and 20% intercepts of the calibration curve for run-
to-run reproducibility. In addition, maximum
absorbance should be consistent with past
experience. Significant deviation from established
performance can indicate unnoticed change in
experimental conditions or degradation of kit
reagents.  Fresh reagents should be used to
determine the reason for the variations.

9. REFERENCE VALUES
These values are given only for guidance.

Males (ng/mL)
Age

(years) n Median Range*

0 - 5 30 37 14 - 154
6 - 8 20 93 45 - 213

9 - 11 20 147 53 - 453
12 - 15 24 313 103 - 753
16 - 20 30 203 99 - 655
21 - 25 9 167 115 - 304
26 - 39 24 162 87 - 415
40 - 54 35 156 69 - 343

> 55 25 117 33 - 232

Reagent Calibrator
Pre-treated

Sample/
Control

Calibrator
C0-C5

50 µL

Pre-treated
Sample/
Control

50 µL

Conjugate 100 µL 100 µL

Incubate 1 hour at room temperature (22-28°C) on
a shaker at 500 rpm.
Remove the contents from each well. Wash the
wells 3 times with 400 µL of diluted wash solution.
Important note: during each washing step, gently
shake the plate for 5 seconds and remove excess
solution by tapping the inverted plate on an
absorbent paper towel.

TMB Substrate 200 µL 200 µL

Incubate 15 minutes in the dark at room
temperature (22÷28°C) on a shaker at 500 rpm.

Stop Solution 100 µL 100 µL

Shake the microplate gently.
Read the absorbance (E) at 450 nm against a
reference  wavelength of 630-650 nm within 5
minutes.



Females (ng/mL)
Age

(years) n Median Range*

0 - 5 50 57 21 - 262
6 - 8 18 207 89 - 485

9 - 11 19 354 99 - 708
12 - 15 31 274 100 - 744
16 - 20 29 248 73 - 522
21 - 25 9 171 83 - 511
26 - 39 20 165 101 - 267
40 - 54 17 121 60 - 271

> 55 14 109 69 - 189

*The ranges are expressed as 2.5% to 97.5%
percentiles.
Please pay attention to the fact that the determination
of a range of expected values for a “normal”
population in a given method is dependent on many
factors, such as specificity and sensitivity of the
method used and type of population under
investigation. Therefore each laboratory should
consider the range given by the Manufacurer as a
general indication and produce their own range of
expected values based on the indigenous population
where the laboratory works.

10. PERFORMANCE AND CHARACTERISTICS

10.1. Precision
10.1.1. Intra Assay

Within run variation was determined by replicate
(10x) the measurement of two different sera in one
assay. The within assay variability is ≤ 8.9%.

10.1.2. Inter Assay
Between run variation was determined by replicate
(10x) the measurement of two different sera in
different lots. The between assay variability is ≤
12.9%.

10.2. Specificity
The percentages of cross-reaction for the anti IGF-1
estimated by comparison of the concentration yielding
a 50% inhibition are respectively:

IGF-1 100%
IGF-2 0.7%
Insuline ND
GH ND

10.3. Accuracy
The recovery of 15-30-100-250-400-600 ng/mL of
IGF-1 added to samples gave an average value (±SD)
of 106.9% ± 9.5% with reference to the original
concentrations.
Dilution test was concucted by diluting two samples
until 1:32 with Calibrator 0 after extraction; dilution test
gave an average value (±SD) of 100.4% ± 9.0%

10.4. Detection limit
The lowest detectable concentration of IGF-1 that can
be distinguished from the Calibrator 0 is 7.8 ng/mL.

11. WASTE MANAGEMENT
Reagents must be disposed off in accordance with
local regulations.
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Tenere lontano dalla luce solare 

Mantenha longe da luz solar 
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SUGGERIMENTI PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI/TROUBLESHOOTING 

 

ERRORE CAUSE POSSIBILI/ SUGGERIMENTI 

Nessuna reazione colorimetrica del saggio 

- mancata dispensazione del coniugato  

- contaminazione del coniugato e/o del Substrato  

- errori nell’esecuzione del saggio (es. Dispensazione accidentale dei reagenti in sequenza errata o provenienti da 

flaconi sbagliati, etc.) 

Reazione troppo blanda (OD troppo basse) 

- coniugato non idoneo (es. non proveniente dal kit originale) 

- tempo di incubazione troppo breve, temperatura di incubazione troppa bassa  

Reazione troppo intensa (OD troppo alte)  

- coniugato non idoneo (es. non proveniente dal kit originale) 

- tempo di incubazione troppo lungo, temperatura di incubazione troppa alta 

- qualità scadente dell’acqua usata per la soluzione di lavaggio (basso grado di deionizzazione,) 

- lavaggi insufficienti (coniugato non completamente rimosso) 

Valori inspiegabilmente fuori scala  

- contaminazione di pipette, puntali o contenitori- lavaggi insufficienti (coniugato non completamente rimosso) 

CV% intrasaggio elevato  

- reagenti e/o strip non portate a temperatura ambiente prima dell’uso 

- il lavatore per micropiastre non lava correttamente (suggerimento: pulire la testa del lavatore) 

CV% intersaggio elevato  

- condizioni di incubazione non costanti (tempo o temperatura) 

- controlli e campioni non dispensati allo stesso tempo (con gli stessi intervalli) (controllare la sequenza di 

dispensazione) 

- variabilità intrinseca degli operatori 

 

 

ERROR POSSIBLE CAUSES / SUGGESTIONS 

No colorimetric reaction  

-  no conjugate pipetted reaction after addition  

-  contamination of conjugates and/or of substrate  

-  errors in performing the assay procedure (e.g. accidental pipetting of reagents in a wrong sequence  or from the 

wrong vial, etc.)  

Too low reaction  (too low ODs) 

- incorrect conjugate (e.g. not from original kit) 

-  incubation time too short, incubation temperature too low  

 Too high reaction  (too high ODs) 

-  incorrect conjugate (e.g. not from original kit)  

- incubation time too long, incubation temperature too high 

- water quality for wash buffer insufficient (low grade of deionization) 

- insufficient washing (conjugates not properly removed) 

Unexplainable outliers  

- contamination of pipettes, tips or containers 

insufficient washing (conjugates not properly removed) too high within-run  

- reagents and/or strips not pre-warmed to CV% Room Temperature prior to use 

- plate washer is not washing correctly (suggestion: clean washer head) 

too high between-run - incubation conditions not constant (time, CV % temperature) 

- controls and samples not dispensed at the same time (with the same intervals) (check pipetting order) 

- person-related variation 

 

 

 

 


