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1. VERWENDUNGSZWECK

Der hier beschriebene Assay ist fuir die quantitative Bestimmung von L-Tryptophan in
humanen Trockenblutproben geeignet. Nur zur in-vitro-Diagnostik.

2. EINLEITUNG

Tryptophan ist eine essentielle Aminosaure. Sie wird vom menschlichen Kérper nicht
gebildet und muss mit der Nahrung zugefiihrt werden. Eine wesentliche Rolle spielt
das Tryptophan bei der Serotoninsynthese. Es ist die einzige Substanz aus der Sero-
tonin synthetisiert werden kann (siehe Abbildung 1).
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Serotonin selbst wird an den Fortsdtzen eines weit ausgebreiteten Transmittersy-
stems freigesetzt, das global-modulatorische Wirkungen besitzt und dessen Aktivi-
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tat sich deshalb in unterschiedlichen Lebensbereichen auswirkt. Diese Aktivitat ist

nicht zuletzt auch auf den aktuellen Spiegel von Tryptophan zurlickzufiihren.

Kommtes zu einer Absenkung des Tryptophans im Plasma, so steht dieses nicht mehr
der Serotonin- und im Folgenden auch nicht der Melatoninsynthese zur Verfligung.
Die Resultate sind Stimmungsschwankungen oder affektive Stérungen, Aggressivi-
tat, Schlafstérungen, Essstorungen oder Depressionen. Durch die Gabe von Trypto-
phan konnten diese Krankheitssymptome gemildert werden. Eine Tryptophangabe
istjedoch nur bei Kenntnis des Spiegels sinnvoll. Mit dem vorliegenden Test ldsst sich

dieser elegant bestimmen.

3. INHALT DERTESTPACKUNG

Art.-Nr. | Bezeichnung Kit-Komponenten Menge

K7730DBS |  PLATE Mikrotitermodul, vorbeschichtet | 12X 8 Vertie-
fungen
Standards, gebrauchsfertig (0; 10; 20;
K 7730DBS STD 40: 80; 320 umol/l 6x 200 pl
Kontrolle, gebrauchsfertig (Bereich
K7730DBS CTRL1 der Spezifikation entnehmen) 1x 200l
Kontrolle, gebrauchsfertig (Bereich
K7730DB5 CTRL2 der Spezifikation entnehmen) 1x200pl
K7730DBS | WASHBUF ELISA-Waschpufferkonzentrat, 10x 2x100ml
K 7730DBS AB L-Tryptophan-Antikorper, lyophilisiert 1 vial
K7730DBS|  CONJ Konjugatkonzentrat, 1% 654l
peroxidasemarkiert
K 7730DBS CONJBUF KonJugatstablI|S|erungspuffer, 1x13ml
gebrauchsfertig
K 7730DBS REABUF Reaktionspuffer, gebrauchsfertig 1x110ml
K 7730DBS DER Lyophilisiertes 4x25mg
Derivatisierungsreagenz
K 7730DBS DMSO Dimethylsulfoxid (DMSO) 1x7ml
K 7730DBS SUB Substrat (Tetramethylpen2|d|n), 1x15ml
gebrauchsfertig

K 7730DBS STOP Stopplosung, gebrauchsfertig 1x15ml

Fur Nachbestellungen von Einzelkomponenten verwenden Sie als Bestellnummer die Artikel-

nummer gefolgt von der Bezeichnung.
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4.

ERFORDERLICHE LABORGERATE UND HILFSMITTEL

Reinstwasser*

Prazisionspipetten und Pipettenspitzen fiir den Einmalgebrauch mit varia-
blen Volumina von 10-1000 pl

Folie zum Abkleben der Mikrotiterplatte

Mikrotiterplattenschittler

Multikanal- bzw. Multipipette

Vortex-Mixer

Zentrifuge, 3000g

Laborlbliche Glas- oder Plastikrohrchen (Einmalartikel)
Mikrotiterplattenphotometer (bendtigte Filter siehe Kapitel 7)

* Immundiagnostik AG empfiehlt die Verwendung von Reinstwasser nach 1SO 3696. Es han-
delt sich dabei um Wasser des Typs 1, welches frei von ungel6sten und kolloidalen lonen und
organischen Molekdlen ist (frei von Partikeln >0,2 um) mit einer elektrischen Leitfahigkeit von
0,055 pS/cm bei 25°C (= 18,2 MQcm).

LAGERUNG UND VORBEREITUNG DER REAGENZIEN

Bitte achten Sie bei mehrfachem Einsatz des Kits darauf, dass die Reagenzi-
en wie auf dem Etikett angegeben gelagert und nur die fiir den jeweiligen
Ansatz benodtigten Reagenzienmengen frisch angesetzt werden. Der Kit
kann so bis zu 4 x je nach Probenaufkommen bis zum angegebenen Haltbar-
keitsdatum verwendet werden.

Reagenzien mit einem Volumen kleiner 100 pl sollten vor Gebrauch kurz an-
zentrifugiert werden, um Volumenverluste zu vermeiden.

Vorbereitung des Waschpuffers: Das Waschpufferkonzentrat (WASHBUF)
muss vor Gebrauch 1:10 in Reinstwasser verdiinnt werden (100 ml WASH-
BUF + 900 ml Reinstwasser), gut mischen. Aufgrund des hohen Salzgehalts
im Konzentrat kann es zu Kristallbildungen kommen. Die Kristalle 16sen sich
bei Raumtemperatur bzw. im Wasserbad bei 37 °C auf. Das WASHBUF kann
bei 2-8 °C bis zum angegebenen Haltbarkeitsdatum aufbewahrt werden. Der
Waschpuffer (1:10 verdiinntes WASHBUF) ist 1 Monat bei 2-8°C in einem
geschlossenen Gefal3 haltbar.

DMSO kristallisiert bei 4 °C aus. Vor Gebrauch das DMSO bei Raumtemperatur
stehen lassen oder im Wasserbad erwarmen, um die Kristalle zu 16sen.

DerInhalt eines Flaschchens lyophilisierten Derivatisierungsreagenz (DER)
(25 mg) wird in 1,5 ml DMSO gel6st und das Flaschchen fiir 5 min auf einen
Horizontalschittler gelegt. Das Derivatisierungsreagenz sollte unmittelbar
vor Gebrauch frisch angesetzt werden. Falls mehrere Flaschchen benétigt
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werden, deren Inhalt vereinen und vor Gebrauch mischen. Nach Gebrauch ist
das Restreagenz zu verwerfen. Bitte beachten: DMSO greift Plastik an, DMSO
reagiert nicht mit Polypropylen-Produkten und Glasgefa3en.

« Der lyophilisierte L-Tryptophan-Antikorper (AB) ist bei 2-8°C bis zum
angegebenen Haltbarkeitsdatum verwendbar. Der AB wird mit 6 ml Wasch-
puffer rekonstituiert. L-Tryptophan-Antikorper (rekonstituierter AB) kann
2 Monate bei 2-8°C gelagert werden.

« Das Peroxidase-Konjugatkonzentrat (CONJ) wird 1:201 in Konjugatsta-
bilisierungspuffer (CONJBUF) verdiinnt (z.B. 60 ul CONJ + 12ml CONJBUF;
nur die bendtigte Menge ansetzen). Das CONJ ist bei 2-8°C bis zum ange-
gebenen Haltbarkeitsdatum stabil. Konjugat (1:201 verdiinntes CONJ) kann
1 Woche bei 2-8 °C aufbewahrt werden.

« Alle anderen Testreagenzien sind gebrauchsfertig und, bei 2-8°C gelagert,
bis zum angegebenen Verfallsdatum (siehe Etikett) verwendbar.

6. PROBENLAGERUNG

Die Proben werden unverdiinnt im Test eingesetzt.

Wir empfehlen DrySpot-ID (Katalognummer DZ9020ID oder DZ9021ID) als Trocken-
bluttrdger. Die benetzten Karten sind flir 6 Tage bei Raumtemperatur stabil.

7. TESTDURCHFUHRUNG

Testprinzip

Der Test basiert auf der Methode des kompetitiven Enzymimmunoassays. Zur Vor-
bereitung wird die zu untersuchende Probe mit einem Derivatisierungsreagenz zur
Derivatisierung des enthaltenen L-Tryptophan versetzt.

AnschlieBend wird die derivatisierte Probe zusammen mit einem polyklonalen L-
Tryptophan-Antiserum in einer mit L-Tryptophan-Derivat (Tracer) beschichteten
ELISA-Platte inkubiert. Wahrend der Inkubation kompetitiert das Zielantigen in der
Probe mit dem an die Platte gebundenen Tracer um die Bindung der polyklonalen
Antikorper. Hierbei verdrangt das Zielantigen in der Probe den Antikdrper aus der
Bindung an den Tracer. Daher ist die Konzentration des an den Tracer gebundenen
Antikorpers umgekehrt proportional zu der Konzentration des Zielantigens in der
Probe.

Beim zweiten Inkubationsschritt wird ein peroxidasemarkierter Sekundarantikorper
zugegeben, der an die polyklonalen L-Tryptophan-Antikorper bindet. Nach einem
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Waschschritt zur Entfernung ungebundener Komponenten wird das Peroxidasesub-
strat Tetramethylbenzidin (TMB) zugegeben. Die Enzymreaktion wird durch Zugabe
von Saure abgestoppt. Dadurch erfolgt ein Farbumschlag von blau nach gelb. Die
entstandene chromogene Verbindung wird photometrisch bei 450nm gemessen.
Die Intensitat der Farbe ist umgekehrt proportional zur Konzentration des gemes-
senen Analyten, d.h. mit steigender L-Tryptophan-Konzentration in der Probe re-
duziert sich die Konzentration der an den Tracer gebundenen Antikoérper und das
Signal nimmt ab. Anhand einer mitgefiihrten Standardkurve - optische Dichte (Ab-
sorption bei 450 nm) versus Standardkonzentration — lasst sich die Konzentration der
Probe ermitteln.

Pipettierschema Probenvorbereitung

Die Derivatisierung aller Standards, Kontrollen und Proben erfolgt in Mikroreaktions-
gefdllen (z.B. 1,5-ml-Reaktionsgefalle).

Wir empfehlen, pro Probe, Standard und Kontrolle je eine Derivatisierung durchzu-
fihren und diese jeweils als Doppelbestimmung in die Wells der Mikrotiterplatte
aufzutragen.

Vor Gebrauch alle Reagenzien und Proben auf Raumtemperatur (15-

1. 30°C) bringen, gut mischen.

Das die getrockenete Probe enthaltende Filterpapier in ein 1,5-ml-Pla-
stikrohrchen geben. 1 ml Reaktionspuffer (REABUF) dazugeben und

2. grindlich mischen. 30 min bei Raumtemperatur (15-30°C) inkubieren.
Nach Ende der Inkubationszeit griindlich mischen.
3 Jeweils 25 pl Standard oder Kontrolle in Mikroreaktionsgefaf3e pipet-
" | tieren.
4 1 ml Reaktionspuffer (REABUF) zu den Standards und Kontrollen pi-

pettieren.

50 ul frisch angesetztes Derivatisierungsreagenz (rekonstituiertes DER)
in alle Reaktionsgefafle (Standards, Kontrollen, Trockenblutproben) pi-
5. | pettieren und griindlich mischen (z.B. durch mehrmaliges Umdrehen,
oder mehrere Sekunden vortexen). Auf einem Horizontalschiittler
45 min bei Raumtemperatur (15-30°C) inkubieren.

Die MikroreaktionsgefaBe mit den Trockenblutproben anschlieBend
6. | 5min bei 3000 g zentrifugieren. Im Folgenden mit dem Uberstand wei-
terarbeiten.
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2x 50 ul der derivatisierten Standards, Kontrollen und Proben werden im ELISA
als Doppelbestimmung eingesetzt.

Pipettierschema Testdurchfiihrung

Vor Gebrauch alle Reagenzien und Proben auf Raumtemperatur (15-30°C) brin-
gen, gut mischen.

Im Fall einer automatisierten Abarbeitung des Tests konnen automatenspezifische
Anpassungen der Prozedur notwendig sein, um den jeweiligen technischen Gege-
benheiten gerecht zu werden. Fiir Unterstiitzung und Riickfragen wenden Sie sich
bitte an lhren Anbieter oder Immundiagnostik AG.

Wir empfehlen, die Bestimmungen in Doppelwerten durchzufiihren.

7.

Positionen fiir Standards/Kontrollen/Proben im Protokollblatt markie-
ren.

Die benétigten Mikrotiterstreifen (PLATE) aus dem Kit nehmen. Nicht
verwendete Mikrotiterstreifen konnen abgeklebt bis zum angegebenen
Haltbarkeitsdatum bei 2-8°C gelagert werden.

Bitte beachten: Mikrotiterstreifen nicht waschen!

50l der vorbereiteten derivatisierten Proben (Standards, Kontrollen,
Proben) aus den Mikroreaktionsgefaf3en in die jeweiligen Vertiefungen
pipettieren.

10.

Je 50 pl L-Tryptophan-Antikorper in jede Vertiefung pipettieren. Strei-
fen luftdicht abdecken.

11.

Mikrotiterstreifen abdecken und 2 Stunden bei Raumtemperatur (15—
30°C) unter Schiitteln inkubieren.

12.

Inhalt der Vertiefungen verwerfen und 5x mit je 250 pl Waschpuffer
waschen. Nach dem letzten Waschschritt Reste von Waschpuffer durch
Ausklopfen auf saugfahigem Papier entfernen.

13.

100 pl Konjugat in alle Vertiefungen pipettieren.

14.

Mikrotiterstreifen abdecken und 1 Stunde bei Raumtemperatur (15-
30°C) unter Schiitteln inkubieren.

15.

Inhalt der Vertiefungen verwerfen und 5x mit je 250 pl Waschpuffer
waschen. Nach dem letzten Waschschritt Reste von Waschpuffer durch
Ausklopfen auf saugfahigem Papier entfernen.




Arbeitsanleitung IDK®Tryptophan ELISA

16. | 100 pl TMB-Substrat (SUB) in alle Vertiefungen pipettieren.

17. | 10-15 min* bei Raumtemperatur (15-30°C) im Dunkeln inkubieren*

100 pl Stopplésung (STOP) in alle Vertiefungen pipettieren, gut mi-

18. schen

Extinktion sofort im Mikrotiterplattenphotometer bei 450 nm gegen
die Referenzwellenldnge 620 nm (595 nm, 630nm, 650 nm oder 690 nm)
messen. Ist keine Referenzwellenlange vorhanden, wird nur bei 450 nm
gemessen. Falls die Extinktion des hochsten Standards den Messbereich
des Photometers Ubersteigt, sollte sofort bei 405nm gegen 620nm
(595 nm, 630nm, 650 nm oder 690 nm) gemessen werden.

19.

* Die Intensitat der Farbentwicklung ist temperaturabhéangig. Es wird empfohlen den Farbum-
schlag wahrend der Inkubationszeit zu beobachten und entsprechend der Farbentwicklung die
Reaktion zu stoppen.

8. ERGEBNISSE

Die unten beschriebenen mathematischen Modelle konnen alternativ zur Auswer-
tung benutzt werden. Wir empfehlen die 4-Parameter-Funktion:

1.

4-Parameter-Funktion

Fir die optische Dichte empfehlen wir eine lineare Ordinate und fiir die Konzen-
tration eine logarithmische Abszisse (bei einer logarithmischen Abszisse muss
fir den Standard mit der Konzentration 0 ein Wert kleiner 1 eingegeben werden
z.B.0,001).

Punkt-zu-Punkt-Auswertung

Fir die optische Dichte und fiir die Konzentration empfehlen wir eine lineare
Ordinate bzw. Abszisse.

Gewichtete Spline-Funktion

Fir die optische Dichte und fiir die Konzentration empfehlen wir eine lineare
Ordinate bzw. Abszisse.

Vor jeder automatischen Auswertung sollte stets eine Kontrolle der Doppelwerte auf
Plausibilitat (,Ausreilerkontrolle”) durchgefiihrt werden; falls dies nicht durch das
verwendete Programm erfolgt, sollte die Kontrolle manuell durchgefiihrt werden.



Arbeitsanleitung IDK®Tryptophan ELISA

Trockenblutproben

Die ermittelte Konzentration aus Trockenblutproben wird mit dem Faktor 2,3 mul-
tipliziert, um die tatsachliche Konzentration zu erhalten.

Sollte ein anderer Verdiinnungsfaktor verwendet worden sein, so ist die ermittelte
Konzentration mit dem verwendeten Verdlinnungsfaktor zu multiplizieren.

9. EINSCHRANKUNGEN

Proben, deren OD hdher ist als die des hochsten Standards, sollten starker verdiinnt
und nochmals im Assay eingesetzt werden. Bei der folgenden Auswertung ist der
veranderte Verdiinnungsfaktor zu beachten.

10. QUALITATSKONTROLLE

Immundiagnostik empfiehlt den Einsatz von externen Kontrollen fiir die interne
Qualitatskontrolle, wenn moglich.

Wir empfehlen, bei jedem Testansatz Kontrollen mitzumessen. Die Ergebnisse der
Kontrollen miissen auf Richtigkeit tGberpriift werden. Liegen eine oder mehrere Kon-
trollen auBerhalb des angegebenen Bereiches, kann Immundiagnostik die Richtig-
keit der Messergebnisse nicht gewahrleisten.

Referenzwerte

Anhand einer laborinternen Studie mit Serumproben von augenscheinlich gesun-
den Personen (n = 70) wurde ein Mittelwert von 63,5 umol/l ermittelt, bei einer Stan-
dardabweichung von 10,1 umol/I.

Mittelwert + 2 Standardabweichungen: 63,5 + 20,2 umol/I
Normalbereich: 43,3-83,7 umol/I
Wir empfehlen jedem Labor, einen eigenen Referenzbereich zu etablieren.

11. TESTCHARAKTERISTIKA

Analytische Sensitivitdt
Leerwert (limit of blank, LoB) 2,7 umol/I

Die Auswertung wurde gemaR der CLSI-Richtlinie EP-17-A2 durchgefiihrt. Das festgelegte Prazi-
sionsziel fur die Bestimmungsgrenze lag bei 20 % VK.
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Prizision und Reproduzierbarkeit

Intra-Assay (n = 20)

Inter-Assay (n = 20)

Probe L-Tryptophan [pmol/I] Vk [%]
1 42,3 4,95
2 60,3 8,98

Probe L-Tryptophan [umol/I] Vk [%]
1 75,3 10,3
2 106,39 10,1

12. VORSICHTSMASSNAHMEN

10

+ Alle im Kit enthaltenen Reagenzien diirfen ausschlief3lich zur in-vitro-Dia-

gnostik verwendet werden.

Das fir Kitkomponenten verwendete humane Material wurde auf HIV, Hepa-
titis B und Hepatitis C getestet und flir negativ befunden. Dennoch wird emp-
fohlen, die Kitkomponenten als Vorsichtsmalinahme immer wie potentiell
infektioses Material zu behandeln.

Die Kitkomponenten enthalten zum Schutz vor bakteriellen Kontaminationen
Natriumazid oder ProClin. Natriumazid bzw. ProClin sind giftig. Auch Substrate
fur enzymatische Farbreaktionen sind als giftig und karzinogen beschrieben.
Jeder Kontakt mit Haut oder Schleimhaut ist zu vermeiden.

Die Stoppldsung besteht aus verdiinnter Schwefelsaure (H,SO,).H,SO, ist eine
starke Sdaure und muss auch in verdiinnter Form mit Vorsicht benutzt werden.
H,SO, verursacht bei Kontakt mit der Haut Veratzungen. Es sollte daher mit
Schutzhandschuhen, Schutzkleidung und Schutzbrille gearbeitet werden. Bei
Kontakt mit der Sdure muss die verdtzte Stelle sofort mit viel Wasser gespiilt
werden.
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13. TECHNISCHE MERKMALE

14

Reagenzien der Testpackung dirfen nicht mit anderen Chargen gemischt
werden. Ferner diirfen Kavitdaten unterschiedlicher Mikrotiterplatten, selbst
der gleichen Charge, nicht zusammengefiigt und zur Analyse verwendet wer-
den.

Qualitatskontrollen sollten immer mitgemessen werden.

Die Reagenzien dirfen nach Ablauf des auf der Kitverpackung angegebenen
Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwendet werden.

Substratlésung muss vor Gebrauch farblos sein.

Mikrotiterstreifen muissen wdhrend den Inkubationen mit Folie abgedeckt
sein.

Vermeiden Sie Schaumbildung beim Mischen der Reagenzien.

Stopfen und Verschliisse verschiedener Reagenzien diirfen nicht vertauscht
werden.

Der Assay ist immer nach der im Kit beigefligten Arbeitsanleitung durchzu-
fuhren.

ALLGEMEINE HINWEISE ZUM TEST

Dieser Kit wurde nach der IVD-Richtlinie 98/79/EG hergestellt und in den Ver-
kehr gebracht.

Fir die Qualitatskontrolle sind die fiir medizinische Laboratorien erstellten
Richtlinien zu beachten.

IDK® ist eine Marke der Immundiagnostik AG.

Die Testcharakteristika wie Inkubationszeiten, Inkubationstemperaturen und
Pipettiervolumina der verschiedenen Komponenten wurden vom Hersteller
festgelegt. Nicht mit dem Hersteller abgesprochene Verdnderungen in der
Testdurchfiihrung kénnen die Resultate beeinflussen. Die Firma Immundia-
gnostik AG Ubernimmt fiir die hierdurch entstandenen Schaden und Folge-
schaden keine Haftung.

Bei Gewahrleistungsanspriichen ist das beanstandete Material mit schrift-
licher Erklarung innerhalb von 14 Tagen zum Hersteller, der Immundiagnostik
AG, zurlickzusenden.
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Manual IDK® Tryptophan ELISA

1. INTENDED USE

This Immundiagnostik assay is intended for the quantitative determination of L-tryp-
tophan in human dried blood samples. For in vitro diagnostic use only.

2. INTRODUCTION

Tryptophan is an essential amino acid which cannot be synthesized by humans, and
therefore must be supplied in diet. Trypthophan plays an important role in the syn-
thesis of serotonin, as it is the only source for synthesizing serotonin (see figure 1).
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Serotonin is released from the appendices of a widespread transmitter system with
global modulating effects on different areas of life. The activity of this system de-
pends not least on the actual tryptophan level.
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When tryptophan in plasma decreases, it is not available for serotonin synthesis and
the following melatonin production. As a result, fluctuations of mood, aggression,
sleep and eating disorder, or depression can occur. The symptoms of these diseases
can be eased by administration of tryptophan. However, such a treatment requires
the knowledge of the tryptophan level, which can be determined with this test.

3. MATERIAL SUPPLIED

Cat. No. Label Kit components Quantity

K 7730DBS PLATE Holder with precoated strips 12x 8 wells
Standards, ready-to-use
K7730DBS STD (0; 10; 20; 40; 80; 320 pmol/l) 6x 200
K7730DBS | CTRL1 Control, ready-to-use 1x 200l
(see specification for range)
K7730DBS| CTRL2 Control, ready-to-use 1x 2004l
(see specification for range)
K7730DBS | WASHBUF Wash buffer concentrate, 10x 2x100ml
K 7730DBS AB L-tryptophan antibody, lyophilised 1x 1 vial
K 7730DBS CONJ Conjugate concentrate, 1x 65 pl
peroxidase-labelled
K 7730DBS CONJBUF Conjugate stabilizing buffer, 1x13ml
ready-to-use
K 7730DBS REABUF Reaction buffer, ready-to-use 1x110ml
K 7730DBS DER Lyophilised derivatisation reagent 4x25mg
K 7730DBS DMSO Dimethylsulfoxide (DMSO) 1x7ml
K 7730DBS SUB Substrate (tetramethylbenzidine), 1x15ml
ready-to-use

K 7730DBS STOP Stop solution, ready-to-use 1x15ml

For reorders of single components, use the catalogue number followed by the label as product

number.

4. MATERIAL REQUIRED BUT NOT SUPPLIED

« Ultra pure water*
- Calibrated precision pipettors and 10-1000 pl tips
- Foil to cover the microtiter plate
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Horizontal microtiter plate shaker

Multi-channel pipets or repeater pipets

Vortex

Centrifuge, 3000¢g

Standard laboratory glass or plastic vials, cups, etc.
Microtiter plate reader (required filters see chapter 7)

* Immundiagnostik AG recommends the use of Ultra Pure Water (Water Type 1; 1SO 3696), which
is free of undissolved and colloidal ions and organic molecules (free of particles > 0.2 um) with an
electrical conductivity of 0.055 puS/cm at 25°C (= 18.2MQcm).

5. STORAGE AND PREPARATION OF REAGENTS

To run the assay more than once, ensure that reagents are stored at the condi-
tions stated on the label. Prepare only the appropriate amount necessary
for each run. The kit can be used up to 4 times within the expiry date stated
on the label.

Reagents with a volume less than 100 pl should be centrifuged before use to
avoid loss of volume.

Preparation of the wash buffer: The wash buffer concentrate (WASHBUF)
has to be diluted with ultra pure water 1:10 before use (100 ml WASHBUF +
900 ml ultra pure water), mix well. Crystals could occur due to high salt con-
centration in the stock solutions. The crystals must be redissolved at room
temperature or in a water bath at 37 °C before dilution of the buffer solutions.
The WASHBUF is stable at 2-8°C until the expiry date stated on the label.
Wash buffer (1:10 diluted WASHBUF) can be stored in a closed flask at 2-8 °C
for one month.

DMSO crystallises at 4°C. Before use, dissolve the crystals at room tempera-
ture or in a water bath.

Dissolve the content of one vial of lyophilised derivatization reagent (DER)
(25mg) in 1.5 mI DMSO. Put the vial on a horizontal shaker for 5 min. Deriva-
tisation regent (reconstituted DER) must be prepared immediately before
use. When more than one vial is to be used, combine the contents and mix
prior to use. Discard any rest of the reagent after use. Please note: DMSO at-
tacks all plastics but not polypropylene products and laboratory glass.

The lyophilised L-tryptophan antibody (AB) is stable at 2-8°C until the
expiry date stated on the label. Reconstitute the AB with 6 ml wash buff-
er. L-tryptophan antibody (reconstituted AB) can be stored at 2-8°C for
2 months.
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- Dilute the peroxidase conjugate concentrate (CONJ) 1:201 with conjugate
stabilizing buffer (CONJBUF) (e.g. 60 pul CONJ + 12 mlI CONJBUF, prepare only
the required amount). The CONJ is stable at 2 8 °C until the expiry date stated
on the label. Conjugate (1:201 diluted CONJ) can be stored at 2-8°C for 1
week.

« All other test reagents are ready-to-use. Test reagents are stable until the ex-
piry date (see label) when stored at 2-8 °C.

6. STORAGE OF SAMPLES
Samples are used undiluted.

We recommend DrySpot-ID (catalogue no DZ9020ID or DZ9021ID) as dried blood
spot carrier. The moistened cards are stable for 6 days at room temperature.

7. ASSAY PROCEDURE

Principle of the test

This assay is based on the method of competitive enzyme linked immunoassays. The
sample preparation includes the addition of a derivatization reagent for L-trypto-
phan derivatization. Afterwards, the treated samples and a polyclonal L-tryptophan
antiserum are incubated in the wells of a microtiter plate coated with L-tryptophan
derivative (tracer).

During the incubation period, the target L-tryptophan in the sample competes with
the tracer immobilized on the wall of the microtiter wells for the binding of the poly-
clonal antibodies. The L-tryptophan in the sample displaces the antibodies out of the
binding to the tracer. Therefore the concentration of the tracer-bound antibody is
inverse proportional to the L-tryptophan concentration in the sample.

During the second incubation step a peroxidase-conjugated antibody is added to
each microtiter well to detect the L-tryptophan antibodies. After washing away the
unbound components tetramethylbenzidine (TMB) is added as a peroxidase sub-
strate. Finally, the enzymatic reaction is terminated by an acidic stop solution. The
color changes from blue to yellow and the absorbance is measured in a photometer
at 450 nm. The intensity of the yellow color is inverse proportional to the L-trypto-
phan concentration in the sample; this means, high L-tryptophan concentration in
the sample reduces the concentration of tracer-bound antibodies and lowers the
photometric signal. A dose response curve of absorbance unit (optical density, OD at
450 nm) vs. concentration is generated using the values obtained from the standard.
L-tryptophan present in the patient samples is determined directly from this curve.
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Sample preparation procedure

Derivatisation of standards, controls and samples is carried out in single analysis in
vials (e.g. 1.5ml vials).

We recommend to prepare one derivatisation per standard, sample and control and
pipet it in duplicate into the microtitre plate.

Bring all reagents and samples to room temperature (15-30°C) and

1. .
mix well.

Place the filter paper containing the dried sample in a 1.5 ml tube. Add
2. | 1mlreaction buffer (REABUF) and mix well. Incubate for 30 min at room
temperature (15-30°C), mix again well.

3. | Add each 25 pl standards or controls into the corresponding vials.

Add 1 ml reaction buffer (REABUF) to the vials of standards and con-

4,
trols.
Add 50 pl of freshly prepared derivatization reagent (reconstituted DER)
5 into each vial (STD, CTRL, dried blood samples) and mix thoroughly, e.g.
" | by repeated inversion or several seconds on a vortex mixer. Incubate for
45 min at room temperature (15-30°C) on a horizontal shaker.
6 Centrifuge the vials containing the dried blood samples for 5min at

3000g. Use the supernatant for the following procedures.

2x 50 ul of the derivatised standards, controls, and samples are used in the ELISA as
duplicates.

Test procedure
Bring all reagents and samples to room temperature (15-30°C) and mix well.

For automated ELISA processors, the given protocol may need to be adjusted accord-
ing to the specific features of the respective automated platform. For further details
please contact your supplier or Immundiagnostik AG.

We recommend to carry out the tests in duplicate.
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7. | Mark the positions of standards/controls/samples on a protocol sheet.

Take as many microtiter strips as needed from kit. Store unused strips
8. | covered at 2-8° C. Strips are stable until expiry date stated on the label.

Please note: do not wash the microtiter strips!

Add 50 pl of the derivatised standards/controls/samples into the
respective wells.

Add 50 pl L-tryptophan antibody into each well. Seal the stripes with

10. adhesive foil.

Cover the wells and incubate for 2 hours at room temperature

1. (15-30°C) on a horizontal shaker.

Discard the contents of each well and wash 5 times with 250 pl wash
12. | buffer. After the final washing step, remove residual wash buffer by
firmly tapping the microtiter strips on absorbent paper..

13. | Add 100 pl conjugate into each well.

Cover the wells and incubate for 1 hour at room temperature (15—

14. 30°C) on a horizontal shaker.

Discard the contents of each well and wash 5 times with 250 pl wash
15. | buffer. After the final washing step, remove residual wash buffer by
firmly tapping the microtiter strips on absorbent paper..

16. | Add 100 ul TMB substrate into each well.

17. | Incubate for 10-15 min at room temperature (15-30°C) in the dark*.

18. | Add 100 pl ELISA stop solution (STOP) into each well, mix thoroughly.

Determine absorption immediately with an ELISA reader at 450 nm
against 620 nm (595 nm, 630nm, 650 nm or 690 nm) as a reference. If no
reference wavelength is available, read only at 450 nm. If the extinction
of the highest standard exceeds the range of the photometer, absorp-
tion must be measured immediately at 405 nm against 620 nm (595 nm,
630nm, 650 nm or 690 nm) as a reference.

19.

*The intensity of the color change is temperature sensitive. We recommend observing the color
change and stopping the reaction upon good differentiation.
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8. RESULTS

The following algorithms can be used alternatively to calculate the results. We rec-
ommend using the “4 parameter algorithm”.

1. 4 parameter algorithm

Itis recommended to use a linear ordinate for the optical density and a logarith-
mic abscissa for the concentration. When using a logarithmic abscissa, the zero
standard must be specified with a value less than 1 (e.g. 0.001).

2. Point-to-point calculation

We recommend a linear ordinate for the optical density and a linear abscissa for
the concentration.

3. Spline algorithm

We recommend a linear ordinate for the optical density and a linear abscissa for
the concentration.

The plausibility of the duplicate values should be examined before the automatic
evaluation of the results. If this option is not available with the programme used, the
duplicate values should be evaluated manually.

Dried blood samples

The obtained results have to be multplied with the factor 2,3 to get the actual con-
centrations.

In case another dilution factor has been used, multiply the obtained result with the
dilution factor used.

9. LIMITATIONS

Samples with an OD higher than the OD of the highest standard should be further
diluted and re-assayed. For the following analysis, the changed dilution factor has to
be taken into consideration.

10. QUALITY CONTROL

Immundiagnostik recommends the use of external controls for internal quality con-
trol, if possible.

Control samples should be analysed with each run. Results, generated from the
analysis of control samples, should be evaluated for acceptability using appropriate
statistical methods. The results for the patient samples may not be valid if within the
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same assay one or more values of the quality control sample are outside the accept-
able limits.

Reference range

Based on internal studies with serum samples of apparently healthy persons a mean
value of 63.5 umol/l was estimated (n = 70). The standard deviation was 10.1 umol/I.

Mean value + 2x standard deviation: 63.5 +20.2umol/l
Normal range: 43.3-83.7 umol/I
We recommend each laboratory to establish its own reference range.

11. PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Analytical Sensitivity
Limit of blank, LoB 2.7 umol/I

The evaluation was performed according to the CLSI guideline EP-17-A2. The specified accuracy
goal for the LoQ was 20% CV.

Precision and reproducibility
Intra-Assay (n = 20)

1 42.30 4.95
2 60.30 8.98

Inter-Assay (n = 20)
1 75.3 10.3
2 106.39 10.1

12. PRECAUTIONS
« All reagents in the kit package are for in vitro diagnostic use only.

« Human materials used in kit components were tested and found to be nega-
tive for HIV, Hepatitis B and Hepatitis C. However, for safety reasons, all kit
components should be treated as potentially infectious.
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- Kit reagents contain sodium azide or ProClin as bactericides. Sodium azide
and ProClin are toxic. Substrates for the enzymatic color reactions are toxic
and carcinogenic. Avoid contact with skin or mucous membranes.

« The stop solution consists of diluted sulphuric acid, a strong acid. Although
diluted, it still must be handled with care. It can cause burns and should be
handled with gloves, eye protection, and appropriate protective clothing. Any
spill should be wiped up immediately with copious quantities of water. Do not
breath vapour and avoid inhalation.

13. TECHNICAL HINTS

- Do not interchange different lot numbers of any kit component within the
same assay. Furthermore we recommend not assembling wells of different
microtiter plates for analysis, even if they are of the same batch.

+ Control samples should be analyzed with each run.
+ Reagents should not be used beyond the expiration date stated on kit label.
« Substrate solution should remain colourless until use.

- To ensure accurate results, proper adhesion of plate sealers during incubation
steps is necessary.

« Avoid foaming when mixing reagents.
- Do not mix plugs and caps from different reagents.

« The assay should always be performed according the enclosed manual.

14. GENERAL NOTES ON THE TEST AND TEST PROCEDURE

« This assay was produced and distributed according to the IVD guidelines of
98/79/EC.

« The guidelines for medical laboratories should be followed.
« IDK®is a trademark of Immundiagnostik AG.

« Incubation time, incubation temperature and pipetting volumes of the com-
ponents are defined by the producer. Any variation of the test procedure,
which is not coordinated with the producer, may influence the results of the
test. Immundiagnostik AG can therefore not be held responsible for any dam-
age resulting from incorrect use.
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« Warranty claims and complaints regarding deficiencies must be logged with-
in 14 days after receipt of the product. The product should be send to Immun-
diagnostik AG along with a written complaint.
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